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THIS DEVICE IS FOR USE WITH THE TONO-PEN® XL, TONO-PEN VET™, TONO-PEN AVIA® 
AND THE TONO-PEN AVIA VET®  SYSTEMS.  PLEASE REFER TO THE SYSTEM USER’S 
GUIDE FOR DETAILED INSTRUCTIONS FOR USE. 

WARNING: AN INSTRUCTION THAT DRAWS ATTENTION TO RISK OF INJURY OR 
DEATH.

WARNING:  DO NOT USE THE TONO-PEN TONOMETER ON A PATIENT WITHOUT AN OCU-
FILM TIP COVER OR INACCURATE READINGS MAY BE OBTAINED. 

WARNING: DO NOT USE AN OCU-FILM TIP COVER FOR MORE THAN ONE PATIENT TO 
HELP PREVENT CROSS CONTAMINATION.

WARNING: IT IS IMPERATIVE THAT A FRESH OCU-FILM + TIP COVER BE USED FOR EACH 
PATIENT FOR THE PROTECTION OF THE EYE AND THE TRANSDUCER ASSEMBLY.  THE 
TRANSFER OF INFECTION IS THUS PREVENTED.  REPLACE OCU-FILM + TIP COVERS 
AFTER EXAMINATION OF EACH PATIENT. 

WARNING: OCU-FILM TIP COVERS CONTAIN NATURAL LATEX WHICH MAY CAUSE 
ALLERGIC REACTIONS. QUESTION PATIENTS ABOUT ALLERGIES TO LATEX BEFORE 
MEASURING THEM WITH THE TONO-PEN TONOMETER.

WARNING: AN OCU-FILM + TIP COVER MUST BE APPLIED TO THE TONO-PEN TRANS-
DUCER ASSEMBLY BEFORE PERFORMING TONOMETRY.  FAILURE TO USE AN OCU-FILM 
+ TIP COVER MAY RESULT IN AN ABRASION OF THE CORNEA.

CAUTION: AN INSTRUCTION THAT DRAWS ATTENTION TO THE RISK OF DAMAGE 
TO THE PRODUCT. 

CAUTION: DO NOT USE THE TONO-PEN AVIA TONOMETER WITHOUT AN OCU-FILM TIP 
COVER TO PREVENT DAMAGE TO THE TRANSDUCER ASSEMBLY. 

CAUTION: DO NOT TOUCH THE TRANSDUCER ASSEMBLY WITHOUT AN OCU-FILM TIP 
COVER APPLIED OR DAMAGE TO THE TRANSDUCER ASSEMBLY MAY RESULT. 

CAUTION: EACH BOX OF HIGH QUALITY OCU-FILM + TIP COVERS HAS A “USE BEFORE” 
DATE STAMPED ON THE BOX. WE SUGGEST USE OF OUR OCU-FILM + BEFORE THIS 
DATE TO GUARD AGAINST THE POSSIBILITY OF SHELF WEAR.  THE LATEX MATERIAL 
USED IN THE OCU-FILM + TIP COVERS CAN DEGRADE.  A DEGRADED FILM MAY RESULT 
IN LEAKAGE OF WETTING SOLUTION AND INSTRUMENT DAMAGE.  EXAMINE EACH OCU-
FILM + TIP COVER FOR YELLOWING, CRACKS, OR A STICKY TEXTURE PRIOR TO USE.  

CAUTION: OCU-FILM + TIP COVERS SHOULD BE STORED BETWEEN 35° AND 80° FAHR-
ENHEIT (2°-27° CELSIUS).

CAUTION: DO NOT STORE THE TONO-PEN AVIA TONOMETER WITHOUT AN OCU-FILM 
TIP COVER OR DEBRIS MAY ENTER THE TRANSDUCER ASSEMBLY AND CAUSE 
MALFUNCTIONS.

English
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Deutsch

DIESES INSTRUMENT IST ZUR VERWENDUNG MIT DEN TONO-PEN® XL, TONO-PEN VET™, 
TONO-PEN AVIA® UND DEN TONO-PEN AVIA VET® SYSTEMEN VORGESEHEN. DETAILLIERTE 
GEBRAUCHSANWEISUNGEN FINDEN SIE IM BENUTZERHANDBUCH DES SYSTEMS. 

WARNUNG: EINE ANWEISUNG, DIE AUF DAS RISIKO EINER VERLETZUNG ODER AUF 
LEBENSGEFAHR HINWEIST.

WARNUNG: DEN TONO-PEN TONOMETER NICHT OHNE EINE OCU-FILM SPITZENHÜLLE AN 
PATIENTEN VERWENDEN, DA ES SONST ZU FALSCHEN MESSWERTEN KOMMEN KANN.

WARNUNG: OCU-FILM SPITZENHÜLLEN NUR FÜR EINEN PATIENTEN VERWENDEN, DA ES SONST 
ZU KREUZKONTAMINATION KOMMEN KANN.

WARNUNG: ZUM SCHUTZ DES AUGES UND DES MESSWANDLERS FÜR JEDEN PATIENTEN 
UNBEDINGT EINE NEUE OCU-FILM + SPITZENHÜLLE VERWENDEN.  NUR SO LÄSST SICH 
DIE ÜBERTRAGUNG VON INFEKTIONEN VERHINDERN.  ERSETZEN SIE DIE OCU-FILM + 
SPITZENHÜLLEN NACH DER UNTERSUCHUNG EINES JEDEN PATIENTEN. 

WARNUNG: DIE OCU-FILM SPITZENHÜLLE ENTHÄLT NATURLATEX, DER ZU ALLERGISCHEN 
REAKTIONEN FÜHREN KANN. FRAGEN SIE DIE PATIENTEN VOR BEGINN DER MESSUNGEN MIT 
DEM TONO-PEN TONOMETER NACH ETWAIGEN ALLERGIEN.

WARNUNG: VOR DURCHFÜHRUNG DER TONOMETRIE EINE OCU-FILM + SPITZENHÜLLE AUF DEM 
TONO-PEN MESSWANDLER ANBRINGEN.  WIRD KEINE OCU-FILM + SPITZENHÜLLE VERWENDET, 
KANN ES ZU EINER ABSCHÜRFUNG DER KORNEA KOMMEN.

ACHTUNG: EINE ANWEISUNG, DIE AUF DAS RISIKO EINER BESCHÄDIGUNG DES 
PRODUKTS HINWEIST. 

ACHTUNG: DAS TONO-PEN AVIA TONOMETER NICHT OHNE EINE OCU-FILM SPITZENHÜLLE 
VERWENDEN, UM EINE BESCHÄDIGUNG DES MESSWANDLERS ZU VERHINDERN. 

ACHTUNG: DEN MESSWANDLER NICHT OHNE EINE AUFGESETZTE SPITZENHÜLLE BERÜHREN, 
DA DER MESSWANDLER SONST BESCHÄDIGT WERDEN KANN. 

ACHTUNG: JEDE SCHACHTEL DER HOCHWERTIGEN OCU-FILM + SPITZENHÜLLEN TRÄGT 
 EINEN STEMPELAUFDRUCK MIT EINEM FÄLLIGKEITSDATUM. ES EMPFIEHLT SICH, OCU-FILM + 
 VOR DIESEM DATUM ZU VERWENDEN, UM EINEN QUALITÄTSVERLUST AUFGRUND VON 
LAGERUNG ZU VERHINDERN.  DER IN DEN OCU-FILM + SPITZENHÜLLEN VERWENDETE 
LATEX KANN VERSCHLEISSEN.  VERSCHLEISS DES FILMS KANN ZU EINEM LECK DER 
BENETZUNGSFLÜSSIGKEIT UND ZU SCHÄDEN AM INSTRUMENT FÜHREN.  PRÜFEN SIE JEDE 
OCU-FILM + SPITZENHÜLLE VOR GEBRAUCH AUF VERGILBUNG, RISSE ODER KLEBRIGE 
STELLEN.

ACHTUNG: OCU-FILM + SPITZENHÜLLEN BEI TEMPERATUREN VON 2 °C - 27 °C AUFBEWAHREN.

ACHTUNG: DEN TONO-PEN AVIA TONOMETER NICHT OHNE EINE OCU-FILM SPITZENHÜLLE 
LAGERN, UM ZU VERHINDERN, DASS SCHMUTZ IN DEN MESSWANDLER GELANGT UND ZU EINER 
FEHLFUNKTION FÜHRT.
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Française

CE PRODUIT EST DESTINÉ À SERVIR AVEC LES SYSTÈMES TONO-PEN® XL, TONO-PEN VET™, 
TONO-PEN AVIA® ET TONO-PEN AVIA VET®.  CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR DU SYSTÈME 
POUR DES INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT SON UTILISATION. 

AVERTISSEMENT : CONSIGNE ATTIRANT L'ATTENTION SUR UN RISQUE DE BLESSURE 
OU DE MORT.

AVERTISSEMENT : NE PAS UTILISER LE TONOMÈTRE TONO-PEN SUR UN PATIENT SANS EMBOUT 
JETABLE OCU-FILM CAR VOUS OBTIENDRIEZ DES RELEVÉS INEXACTS. 

AVERTISSEMENT : NE PAS UTILISER UN EMBOUT JETABLE OCU-FILM SUR PLUS D'UN PATIENT 
AFIN D'ÉVITER TOUTE CONTAMINATION CROISÉE.

AVERTISSEMENT : IL EST IMPÉRATIF D'UTILISER UN NOUVEL EMBOUT JETABLE OCU-FILM + 
 POUR CHAQUE PATIENT AFIN DE PROTÉGER L'ŒIL ET LE BLOC TRANSDUCTEUR.  TOUT 
TRANSFERT INFECTIEUX EST AINSI ÉVITÉ.  REMPLACER L'EMBOUT JETABLE OCU-FILM + APRÈS 
CHAQUE EXAMEN DE PATIENT. 

AVERTISSEMENT : LES EMBOUTS JETABLES OCU-FILM CONTIENNENT DU LATEX NATUREL 
SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES RÉACTIONS ALLERGIQUES. DEMANDER AUX PATIENTS S'ILS 
SONT ALLERGIQUES AU LATEX AVANT DE PRENDRE UNE MESURE À L'AIDE DU TONOMÈTRE 
TONO-PEN.

AVERTISSEMENT : UN EMBOUT JETABLE DOIT ÊTRE PLACÉ SUR LE BLOC TRANSDUCTEUR 
DU TONO-PEN AVANT DE RÉALISER UNE TONOMÉTRIE.  LA NON-UTILISATION D'UN EMBOUT 
JETABLE OCU-FILM + PEUT ENTRAÎNER L'ABRASION DE LA CORNÉE.

MISE EN GARDE : CONSIGNE ATTIRANT L'ATTENTION SUR LE RISQUE 
D'ENDOMMAGEMENT DU PRODUIT. 

MISE EN GARDE : NE PAS UTILISER LE TONOMÈTRE TONO-PEN AVIA SANS EMBOUT JETABLE 
OCU-FILM, AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LE BLOC TRANSDUCTEUR. 

MISE EN GARDE : NE PAS TOUCHER LE BLOC TRANSDUCTEUR SANS EMBOUT JETABLE AFIN DE 
NE PAS L'ENDOMMAGER.

MISE EN GARDE : UNE DATE DE PÉREMPTION FIGURE SUR TOUTES LES BOÎTES D'EMBOUTS 
JETABLES HAUTE QUALITÉ OCU-FILM +. IL EST SUGGÉRÉ DE LES UTILISER AVANT CETTE DATE 
AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE DÉGRADATION.  IL EST POSSIBLE QUE LE LATEX UTILISÉ 
DANS LES EMBOUTS JETABLES OCU-FILM + SE DÉGRADE.  CECI ENTRAÎNE LA FUITE DE LA 
SOLUTION MOUILLANTE ET L'ENDOMMAGEMENT DE L'INSTRUMENT.  AVANT D'UTILISER UN 
EMBOUT JETABLE OCU-FILM +, VÉRIFIER QU'IL NE PRÉSENTE NI TRACES DE JAUNISSEMENT, NI 
FISSURES NI TEXTURE COLLANTE. 

MISE EN GARDE : LES EMBOUTS JETABLES OCU-FILM + DOIVENT ÊTRE ENTREPOSÉS À UNE 
TEMPÉRATURE SE SITUANT ENTRE 2 ET 27° C (35-80° F).

MISE EN GARDE : NE PAS STOCKER LE TONOMÈTRE TONO-PEN AVIA SANS EMBOUT JETABLE 
OCU-FILM CAR DES DÉBRIS POURRAIENT S'INTRODUIRE DANS LE BLOC TRANSDUCTEUR ET 
PROVOQUER SON DYSFONCTIONNEMENT.
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Português

ESTE DISPOSITIVO DEVE SER USADO COM OS SISTEMAS TONO-PEN® XL, TONO-PEN VET™, TONO-
PEN AVIA® E TONO-PEN AVIA VET®.  CONSULTE O MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA PARA OBTER 
INSTRUÇÕES DETALHADAS SOBRE COMO USAR O PRODUTO. 

ADVERTÊNCIA: UMA INSTRUÇÃO QUE INDICA POTENCIAL DE RISCO DE FERIMENTO OU 
MORTE.

ADVERTÊNCIA: NUNCA USE O TONÔMETRO TONO-PEN EM UM PACIENTE SEM A COBERTURA DE 
PONTA OCU-FILM. DO CONTRÁRIO, O SISTEMA PODE GERAR LEITURAS INCORRETAS.

ADVERTÊNCIA: NUNCA USE UMA COBERTURA DE PONTA OCU-FILM EM MAIS DE UM PACIENTE 
PARA AJUDAR A PREVENIR CONTAMINAÇÃO CRUZADA.

ADVERTÊNCIA: É FUNDAMENTAL QUE UMA NOVA COBERTURA DE PONTA OCU-FILM + SEJA USADA 
EM CADA PACIENTE, PARA A PROTEÇÃO DOS OLHOS E DO CONJUNTO DO TRANSDUTOR.  DESTA 
FORMA, EVITA-SE QUALQUER TRANSFERÊNCIA DE INFECÇÃO.  APÓS O EXAME DE CADA PACIENTE, 
SUBSTITUA A COBERTURA DE PONTA OCU-FILM +. 

ADVERTÊNCIA: AS COBERTURAS DE PONTA OCU-FILM CONTÊM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), 
QUE PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS. SEMPRE PERGUNTE SE O PACIENTE É ALÉRGICO AO 
LÁTEX ANTES DE REALIZAR A MEDIÇÃO COM O TONÔMETRO TONO-PEN.

ADVERTÊNCIA: A COBERTURA DE PONTA OCU-FILM + DEVE SER APLICADA AO CONJUNTO DO 
TRANSDUTOR TONO-PEN ANTES DA REALIZAÇÃO DA TONOMETRIA.  A NÃO UTILIZAÇÃO DE UMA  
COBERTURA DE PONTA OCU-FILM + PODE RESULTAR EM ABRASÃO NA CÓRNEA.

CUIDADO: UMA INSTRUÇÃO QUE INDICA POTENCIAL DE RISCO DE DANOS AO PRODUTO. 

CUIDADO: NÃO USE O TONÔMETRO TONO-PEN AVIA SEM UMA COBERTURA DE PONTA OCU-FILM, 
PARA EVITAR DANOS AO CONJUNTO DO TRANSDUTOR. 

CUIDADO: NÃO TOQUE NO CONJUNTO DO TRANSDUTOR SEM TER SIDO COLOCADA UMA 
COBERTURA DE PONTA OCU-FILM. DO CONTRÁRIO, PODEM OCORRER DANOS AO CONJUNTO DO 
TRANSDUTOR. 

CUIDADO: CADA CAIXA DE COBERTURAS DE PONTA OCU-FILM + DE ALTA QUALIDADE TEM UMA 
DATA “USAR ATÉ” ESTAMPADA. É RECOMENDÁVEL USAR O PRODUTO OCU-FILM + ANTES DA 
DATA INDICADA, PARA PROTEGER CONTRA A POSSIBILIDADE DE VENCIMENTO DA VIDA ÚTIL DO 
PRODUTO SEM USO.  PODE OCORRER DETERIORAÇÃO DO MATERIAL DE LÁTEX USADO NAS 
COBERTURAS DE PONTA OCU-FILM +.  UM FILME DETERIORADO PODE CAUSAR VAZAMENTO 
DA SOLUÇÃO UMECTANTE E DANOS AO EQUIPAMENTO.  ANTES DE USAR, VERIFIQUE SE 
CADA COBERTURA DE PONTA OCU-FILM + APRESENTA ALGUM SINAL DE AMARELECIMENTO, 
RACHADURAS OU UMA TEXTURA VISCOSA. 

CUIDADO: AS COBERTURAS DE PONTA OCU-FILM + DEVEM SER ARMAZENADAS EM TEMPERATURA 
DE 35° A 80°F (2° A 27°C).

CUIDADO: NÃO GUARDE O TONÔMETRO TONO-PEN AVIA SEM UMA COBERTURA DE PONTA  
OCU-FILM. DO CONTRÁRIO, RESÍDUOS PODEM ENTRAR NO CONJUNTO DO TRANSDUTOR E 
CAUSAR MAU FUNCIONAMENTO.
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Español

ESTE DISPOSITIVO FUE DISEÑADO PARA SER UTILIZADO CON LOS SISTEMAS TONO-PEN® XL, 
TONO-PEN VET™, TONO-PEN AVIA® Y TONO-PEN AVIA VET®.  SÍRVASE CONSULTAR EN LA GUÍA DEL 
USUARIO DEL SISTEMA LAS INSTRUCCIONES DE USO DETALLADAS. 

ADVERTENCIA: INSTRUCCIÓN QUE LLAMA LA ATENCIÓN RESPECTO A RIESGOS 
DE LESIÓN O MUERTE.

ADVERTENCIA: NO UTILICE EL TONÓMETRO TONO-PEN EN UN PACIENTE SIN UNA 
CUBIERTA DE PUNTA OCU-FILM; SI LO HACE, PODRÍA OBTENER LECTURAS INEXACTAS.

ADVERTENCIA: NO UTILICE UNA CUBIERTA DE PUNTA OCU-FILM EN MÁS DE UN 
PACIENTE, A FIN DE AYUDAR A PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA.

ADVERTENCIA: ES FUNDAMENTAL USAR UNA CUBIERTA DE PUNTA OCU-FILM + 
NUEVA PARA CADA PACIENTE A FIN DE PROTEGER EL OJO Y EL ENSAMBLAJE DEL 
TRANSDUCTOR.  ASÍ SE PREVIENE EL CONTAGIO DE INFECCIONES.  CAMBIE LAS 
CUBIERTAS DE PUNTAS OCU-FILM + DESPUÉS DE EXAMINAR A CADA PACIENTE. 

ADVERTENCIA: LAS CUBIERTAS DE PUNTAS OCU-FILM CONTIENEN LÁTEX NATURAL 
QUE PODRÍA CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS. PREGUNTE A LOS PACIENTES SI SON 
ALÉRGICOS AL LÁTEX ANTES DE TOMAR MEDICIONES CON EL TONÓMETRO TONO-PEN.

ADVERTENCIA: ES PRECISO COLOCAR UNA CUBIERTA DE PUNTA OCU-FILM + EN EL 
TRANSDUCTOR TONO-PEN ANTES DE REALIZAR UNA TONOMETRÍA.  DE NO UTILIZAR 
UNA CUBIERTA DE PUNTA OCU-FILM + PODRÍA GENERARSE UNA ABRASIÓN CORNEAL.

ADVERTENCIA: INSTRUCCIÓN QUE LLAMA LA ATENCIÓN RESPECTO A RIESGOS 
DE DAÑO AL PRODUCTO. 

PRECAUCIÓN: NO USE EL TONÓMETRO TONO-PEN AVIA SIN UNA CUBIERTA DE PUNTA 
OCU-FILM; ASÍ EVITARÁ DAÑOS EN EL ENSAMBLAJE DEL TRANSDUCTOR. 

PRECAUCIÓN: NO TOQUE EL ENSAMBLAJE DEL TRANSDUCTOR SIN HABERLE 
COLOCADO UNA CUBIERTA DE PUNTA OCU-FILM; ASÍ EVITARÁ DAÑOS EN EL 
ENSAMBLAJE DEL TRANSDUCTOR. 

PRECAUCIÓN: CADA CAJA DE CUBIERTAS DE PUNTAS OCU-FILM + DE ALTA CALIDAD TIENE 
UN SELLO CON FECHA DE VENCIMIENTO QUE DICE “UTILIZAR ANTES DE”. SUGERIMOS USAR 
NUESTRAS CUBIERTAS OCU-FILM + ANTES DE DICHA FECHA PARA EVITAR LA POSIBILIDAD DE 
QUE PASE SU VIDA ÚTIL.  EL MATERIAL DE LÁTEX UTILIZADO EN LAS CUBIERTAS DE PUNTAS 
OCU-FILM PUEDE DEGRADARSE.  UNA PELÍCULA DEGRADADA PODRÍA TENER PÉRDIDAS 
DE SOLUCIÓN HUMECTANTE Y PROVOCAR DAÑOS EN EL INSTRUMENTAL.  EXAMINE CADA 
CUBIERTA DE PUNTA OCU-FILM + ANTES DE USARLA PARA DETECTAR TONALIDADES 
AMARILLENTAS, GRIETAS O TEXTURAS PEGAJOSAS ANTES DE USARLA.

PRECAUCIÓN: LAS CUBIERTAS DE PUNTAS OCU-FILM + DEBEN GUARDARSE A UNA 
TEMPERATURA DE ENTRE 35° Y 80° FAHRENHEIT (2°-27° CELSIUS).

PRECAUCIÓN: NO GUARDE EL TONÓMETRO TONO-PEN AVIA SIN UNA CUBIERTA DE PUNTA OCU-
FILM; DE LO CONTRARIO, PODRÍA ENTRAR SUCIEDAD EN EL ENSAMBLAJE DEL TRANSDUCTOR, LO 
CUAL PROVOCARÍA UN MAL FUNCIONAMIENTO. 
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CUSTOMER SERVICE INFORMATION

KUNDENDIENST-INFORMATIONEN / INFORMATION 
SUR LE SERVICE CLIENTÈLE / INFORMAÇÕES SOBRE 

O ATENDIMENTO AO CLIENTE / INFORMACIÓN DE 
SERVICIO AL CLIENTE

For further information regarding the use of this product or 
to report any problems, please contact Reichert Technolo-
gies using the contact information on the back of this man-
ual; or contact your local distributor. / Zum Einholen weiterer 
Informationen über den Gebrauch dieses Produkts und Melden von 
Problemen wenden Sie sich bitte an Reichert Technologies. Die Kon-
taktinformationen finden Sie auf der Rückseite dieses Handbuchs. 
Sie können sich auch an Ihren örtlichen Vertriebshändler wenden. 
/ Pour de plus amples informations concernant l’utilisation de 
ce produit ou pour signaler un problème quelconque, contacter 
Reichert Technologies grâce aux renseignements fournis au dos 
de ce manuel. Vous pouvez aussi contacter votre distributeur 
local. / Para obter informações adicionais sobre o uso do produto 
ou informar qualquer problema, entre em contato com a Reichert 
Technologies usando as informações de contato no verso deste 
manual, ou entre em contato com seu distribuidor local. / Para 
obtener más información acerca del uso de este producto o para 
informar sobre cualquier problema, comuníquese con Reichert 
Technologies utilizando la información de contacto que se 
encuentra al dorso de este manual o póngase en contacto con 
su distribuidor local. 
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3362 Walden Ave
Depew, NY 14043 USA

www.reichert.com
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